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INDICACIÓN DE USO
Paño estéril descartable para la protección y aislamiento 
del paciente, durante la cirugía del ojo.

GUÍA DE UTILIZACIÓN
Abrir el pouch justo antes de usar. Para ser usado por el 
médico, dentro del quirófano, aplicando técnicas asépti-
cas. Prepare el paciente adecuadamente, y cubra el rostro 
dejando el ojo a ser operado justo debajo de la fenestra. 
Tomar la compresa por el lado de la flecha, la cual está 
indicando la posición de la bolsa colectora.

ESTERILIZACIÓN
La esterilidad se garantiza mediante tratamiento por óxi-
do de etileno.

ADVERTENCIAS
No use este producto una vez cumplida su fecha de ca-
ducidad (verifique en la etiqueta del envase). Utilice úni-
camente envases intactos. La reutilización puede causar 
contaminación microbiana que podría provocar graves 
infecciones en el paciente.
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Advertencia: se recomienda a los cirujanos que lean atentamente los consejos, 
contraindicaciones y avisos contenidos en el presente instructivo de uso.


