DISPOSITIVO VISCOQUIRURGICO OFTALMICO

Viscotec

Sustancia viscoelastica en jeringa pre-llenada
y cdnula de infusion para uso intraocular.
Estéril. Sin conservante.

[j.;:] ATENCION: lea atentamente las instrucciones de uso
antes de emplear este producto médico.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO MEDICO

La sustancia viscoeldstica, también conocida como dispositivo viscoquirurgico of-
talmico o DVO (Balazs EA. The development of sodium hyaluronate as a viscosur-
gical material in ophthalmic surgery. En: Eisner G, editor. Ophthalmic surgery. Bern:
Medicopea, 1986. p. 1-19), es una sustancia dotada de propiedades viscosas, elasticas
y pseudoplasticas, utilizada en procedimientos quirurgicos relacionados con el seg-
mento anterior del ojo. Se trata de una dispersion coloidal de macromoléculas de
alto peso molecular altamente purificadas en solucion fisioldgica estéril. El producto
se presenta como un gel incoloro, incipido, inoloro, apirégeno y listo para usar. Por
tratarse de un material tixotrépico, al ser empujado a través de la cdnula, disminuye
temporalmente la viscosidad. Al mismo tiempo, la temperatura del ojo, reduce lige-
ramente la cohesividad del producto.

La sustancia viscoeldstica permite mantener la profundidad de la cdmara anterior
y ayuda a proteger el endotelio corneal durante las intervenciones quirurgicas. Las
propiedades viscoelasticas proveen una manipulacién atraumatica de los tejidos
del ojo, por ejemplo en caso de prolapso del iris. Evita la formacion de adherencias
y sinequias.

MODELOS Y CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA DE DVO:

TIPO / FORMULA VISCOSIDAD DINAMICA
CARACTERISTICA CPS*

COHESIVO Hialuronato de sodio 1,8% 30.000 a 45.000
COHESIVO DE Hialuronato de sodio 3,0% >60.000

ALTA VISCOSIDAD

HPMC® 2,0% 4.000 a8.000
DISPERSIVO

Hialuronato de sodio 1,4% 12.000 a 25.000
DISPERSIVO DE HPMC®de alto peso >30.000
ALTAVISCOSIDAD molecular 2,0%
VISCOADAPTATIVO Hialuronato de sodio 1,37% >80.000

HPMC 0,57%




INDICACION DE USO

Para uso intraocular como auxiliar en intervenciones quirurgicas del segmento ante-
rior del ojo, a donde actua como reemplazo temporal del humor acuoso, o bien como
relleno, en circunstancia a donde es necesario formar cdmara o mantener distancia
entre membranas o simplemente actuar como protector endotelial, durante el trans-
curso de las maniobras quirurgicas.

INSTRUCCIONES DE USO

Abra asépticamente el sobre o pouch dejando libre la jeringa. Abra el sobre o pouch
conteniendo la canula. En forma aséptica, coloque la cdnula en el extremo de la jerin-
ga, previo el retiro del tapdén de ésta. Asegurese de roscar adecuadamente la canula
en el extremo Luer lock de la jeringa. El viscoelastico debe emplearse dentro de los
15 minutos de abierto el envase. Si dejo la cénula cargada por mas de 15 minutos
es posible que se obstruya. Reemplacela por otra nueva. La sustancia viscoelastica
sirve tanto para la inyeccidn intraocular como para lubricar el cartucho del sistema
de plegado e inyeccion de una LIO, sea de la marca que sea. El cirujano actuante,
debera emplear el modelo de viscoeladstico que mejor se adapte a cada circunstan-
cia, necesidad o técnica empleada. Para hacer circular la sustancia viscoeldstica a
través de la canula, presione suavemente el émbolo de la jeringa. Si el producto no
se desliza libremente, reemplace la cdnula. No ejerza una presion exagerada sobre
el émbolo, pues puede provocar el desprendimiento del sistema de sujecion de la
canula o la propia cénula, lastimando el tejido ocular. El uso de la canula provista es
recomendable aunque no obligatorio. Es posible, por lo tanto, emplear una canula
distinta a la provista. El cirujano podra optar por el empleo de otro modelo de canula,
segun su criterio, saber y entender.

Aviso importante: el cirujano debera comprobar la factibilidad del uso

de métodos alternativos y realizar la maniobra quirdrgica intraocular

exclusivamente cuando dichos métodos alternativos no respondan a las
necesidades del paciente. La sustancia viscoelastica puede producir alergias. La
sustancia viscoelastica debe eliminarse del ojo en forma total, previo a la culmina-
cién del acto quirurgico.

RECOMENDACIONES PARA EL FACULTATIVO / Peligro de dafio severo

No se recomienda practicar una cirugia intraocular si el paciente presenta una infec-
cion en el ojo, si es diabético, si posee catarata bilateral congénita, si presenta com-
plicaciones asociadas al SIDA o alguna otra infeccion viral como la rubeola, si posee
glaucoma crénico no controlado o presenta inflamaciones del segmento posterior o
anterior del ojo, sea cual fuere su etiologia.



MEDIDAS DE PRECAUCION

* Hay que controlar estrechamente la presion intraocular (P1O) de los pacientes ope-
rados. Deberad administrarse una medicacion acorde, en caso que la PIO se eleve
sobre los niveles normales esperados.

* No hay que usar exceso de sustancia viscoelastica.

* Se debe eliminar la totalidad de la sustancia viscoelastica antes de dar por finaliza-
do el procedimiento quirurgico. La presencia de sustancia viscoelastica en el inteior
del ojo, una vez concluida la maniobra quirdrgica, puede conducir a la formacion de
un sindrome téxico del segmento anterior (TASS).

« El envoltorio secundario debe ser abierto previo a la introduccion en el campo
quirurgico y en condiciones de asepsia. Tras la apertura del envoltorio, utilizar la
sustancia viscoelastica inmediatamente.

 La sustancia viscoeldstica debe ser empleada dentro y en el contexto de una inter-
vencién quirurgica del ojo, teniendo en cuenta la calidad y condiciones del ambiente
en el cual se opera. Por lo tanto es muy importante observar las medidas de higiene,
asepsia y esterilidad requeridas, conforme cada protocolo quirurgico.

* No utilizar el producto pasada la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta
del envase.

* No utilizar la jeringa si su tapdn de goma se ha desprendido.

« El cirujano que lleve adelante la intervencién quirurgica debe haber observado y/o
asistido una notable cantidad de procedimientos quirurgicos de este tipo y haber
participado de uno o varios seminarios sobre lentes intraoculares antes de llevar a
cabo una implantacion.

« El cirujano tiene que ser consciente del riesgo de infeccion intraocular, sino emplea
el producto con asepsia o si re-usa el producto.

« Comunicar a IMPLANTEC S.A,, reacciones adversas o complicaciones relaciona-
das, razonablemente, con la sustancia viscoelastica.

« La sustancia viscoelastica y la canula provista pierden toda garantia si son re-este-
rilizadas, si son manipuladas inadecuadamente o si sufren cualquier modificacion del
envoltorio o empaque que no sea realizada por IMPLANTEC S.A.

CONTRAINDICACIONES

Usado segun las recomendaciones e indicaciones de este instructivo, no presenta
contraindicaciones, que no sean aquellas derivadas del propio procedimiento qui-
rurgico, y la complejidad que este procedimiento reviste.

INCOMPATIBILIDADES
Con posterioridad al uso o en combinacidn de sustancia alguna que contenga sales
de amonio cuaternario, sea esta como elemento principal (antisépticos y/o desin-



fectantes), o como elemento conservante de férmula de farmacos de uso tépico,
no debera emplearse ningun viscoelastico de hialuronato de sodio. El hialuronato
de sodio resulta quimicamente incompatible con las sales de amonio en cualquier
concentracion, formandose precipitados irreversibles.

ADVERTENCIAS

La inyeccion de viscoelastico genera presidn en la jeringa. Evite que la cdnula se des-
prenda, asegurandose que esté bien enroscada en el pico Luer lock y presionando
el émbolo suavemente.

El DVO se aplica Unicamente en el contexto de una intervencién quirdrgica del ojo.
Como en todas las intervenciones quirurgicas, existen riesgos potenciales inherentes
a la misma, los cuales deberan ser evaluados clinicamente. En pacientes con pato-
logia ocular pueden surgir complicaciones mayores. El profesional médico debera
evaluar la aplicacion de métodos alternativos. Es posible que aparezca un glaucoma
secundario en aquellos pacientes sometidos a implantacién de lente intraocular y
con historia previa de glaucoma. En el post-operatorio se debe observar con mucha
atencidn la presion ocular del implantado con antecedentes de glaucoma. Es fre-
cuente la aparicion de complicaciones quirdrgicas durante la implantaciéon de una
lente intraocular. Es imperioso, por lo tanto, observar cuidadosamente el post-ope-
ratorio de pacientes con inconvenientes durante la intervencién quirurgica.

REACCIONES ADVERSAS

Se han reportado casos de inflamacion e inflamacién severa postoperatoria luego
del uso de sustancia viscoelastica. Se recomienda administrar algin corticoide oral
o por via topica. Ademas de esto, se han reportado algunos casos de edema corneal,
aumento de la PIO, glaucoma secundario y descompensacion corneal. Sin embargo,
no se ha establecido la relacion directa de estas apariciones postoperatorias con el
uso de la sustancia viscoelastica.

Los modelos de viscoeldstico conteniendo hialuronato de sodio, son elaborados
con acido hialurénico obtenido por fermentacion bacteriana. Dentro del proceso de
fermentacion bacteriana, pueden formarse algunas proteinas que colocadas en el
interior del ojo pueden producir alguna reaccién alérgica.

Los modelos de sustancia viscoelastica elaborados con hidroxipropilmetilcelulo-
sa, son obtenidos de forma semisintética, a partir de celulosa. Puede contener
alguna macromolécula que colocada en el interior del ojo puede producir alguna
reaccion alérgica.

El cirujano interviniente debe ser consciente de estas y otras circunstancias, e inves-
tigar cualquier posible interaccion entre estas sustancias y el paciente, previo al uso
de cualquiera de los modelos de sustancia viscoeldstica de IMPLANTEC S.A.
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EL ENVOLTORIO SE CONSERVA INTACTO. NO UTILIZAR SI EL ENVASE

j LA ESTERILIZACION DEL PRODUCTO, SOLAMENTE ESTA VALIDADA SI
MUESTRA SIGNOS DE APERTURA. PRODUCTO MUY FRAGIL.
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